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美容液を適量目元に塗って目頭の肌を保湿して、”ヒート” モードを起動します 。片手で機器
を握って 、ヘッドが目じりの下の約1 cmのところに接触して押さえるように適切に力をかけてく
ださい。ヘッドを下から上へ、ゆっくりと約2～3cmを引っ張ってから、ここで2～3秒止ってくださ
い。5～6回繰り返したら、目じりの輪郭の引締まりの強化に、ご利用の際はゆっくりと動かして
ください。

”ヒート+振動”モードを起動します。片手で機器を握って 、ヘッドを使って目の周りを軽く、適切
な力でゆっくり動かして、目頭から目じりへ移動させてください。8～10回繰り返してください。

「眼頭の使用方法」

「目の周りと涙袋の使用方法」



クリームなどを塗って、”ヒート+導入”モードを起動します。４本の指で目尻の下の肌を押さ
えて、反対の手で本体を握りヘッド目尻をなぞってください。気になる部位がある場合は３～
５秒その部位で止めてください。この操作を５回繰り返してご使用ください。

目安な量のアイクリーム等のスキンケアを取って目の周りに塗って、ください。”ヒート+BIO導入
+振動”モードを起動します。ヘッドでスキンケアが塗られた目元の皮膚を軽く適切な力でゆ
っくりと中から外へ、下から上へ移動してください。5～6回繰り返してください。

「目じりしわの使用方法」

「BIOの導入」



唇用のスキンケアを均一に塗ってください。”ヒート+振動”モードを起動します。約５分間、
ヘッドを唇の周りになぞってご使用ください。

▶ご利用の後、電源スイッチを３秒押すと電源が切れます。
▶10分後自動的に電源が切れます。

「唇部のケア」

「電源を切る」



使用中は手を必ず本体のメッキ部に触ってください、　本体から微弱電流が流れます。



、または、USBﾌﾟﾗｸﾞからはがれる恐れがあります。（水洗い禁止）

お手入れの際は、USBプラグから抜いておいてください。





い所は故障の原因となります。
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商品保証規定

（但し ）



お客様相談室 0120-68-1094
info@tokuyojp.co.jp 11:00~17:00 (土日祝日休み)

6ヶ月間です。

予めご了承ください。
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お買い上げ日より6ヶ月


